Zero 500 P - 230ml beholder med 4% neutral formalin - til kassetter

Skru laget af og fjern plastringen fra beholderen.

@ b) Tag kassetterne til biopsierne (max 12) og placere
det antal du skal bruge i den gverste del af beholderen.

a) Loft underlaget
med en pincet c) Sat underlaget

pa plads igen

——
b)

a) Luk Zero 500 P ved at skrue laget pa beholderen.
b) Laget skal strammes indtil man hgrer et click, der bekraefter at beholderen er

forseglet korrekt og klar til forsendelse.

Send Zero-beholderen til analyse i henhold til lokale procedurer for forsendelse
af diagnostiske prgver.

@ Fremgangsmade til analyse: Abn Zero i et stinkskab med udsugning.

Underlaget

b)

a) Skru laget af ved at bryde sikkerhedsforseglingen.
b) Fjern underlaget ved hjeelp af en pincet og tag kassetterne med biopsierne ud til
analyse.
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